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１．はじめに
　日本周辺のプレート境界では，しばしば巨大地震が発
生する．2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地
震はまだ記憶に新しい．このように海底下で発生する地
震の本質を理解し，防災に貢献するために，自己浮上式
海底地震計（以下OBSと称する）を用いた海底下構造探
査や地震観測が行われている．
このOBSは，母船から海中に投下されたのち，一定期
間，内蔵の電池等を用いて地震観測を行い，データを内
セラミックス耐圧球を用いた超深海型自己浮上式海底地震計の開発
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ABSTRACT
We have developed a Super-deep-sea self-popup Ocean Bottom Seismometer （SDOBS） that 
can be deployed to the ocean floor up to ９,000 m depth. Because the maximum applicable water 
depth of a conventional self-popup Ocean Bottom Seismometer （OBS） is ６,000 m, some areas 
have remained inaccessible to seismic surveys, such as the deep part of Japan Trench, where 
the Great East Japan Earthquake occurred in 2011. Using a ceramic pressure-tight sphere, we 
were able to develop a SDOBS that has almost identical size, weight, and buoyancy to those of a 
conventional self-popup OBS using a glass sphere. Regarding the acoustic transponder, which is 
a key device for the development of SDOBSes. We heighten the transmitting acoustic level of an 
existing acoustic transponder to raise the positioning accuracy. Detailed results of sea tests 
conducted to evaluate the acoustic transponder performance are described herein. We used the 
same built-in seismometers, recorders, batteries, and other equipment as those used for 
conventional OBSes. We also report that by improving the test procedures, we were able to 
heighten the measurement accuracy of the uniaxial compressive strength of ceramics, which are 
important parameters to determine the applicable hydraulic pressure. We have developed seven 
SDOBSes to date, and have deployed 18 SDOBSes cumulatively for seismic surveys in the Japan 
Trench and Ryukyu Trench.
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蔵のレコーダに記録する．観測終了後に，母船から送ら
れる音響指令信号により重錘を切り離し，水面に浮上
し，回収される．
一般的に用いられているOBSでは，耐圧容器として17
インチ耐圧ガラス球が用いられている．耐圧ガラス球の
内部には，３成分地震計，電池，レコーダ等が収容され
ている．そのほかにトランスポンダ，フラッシャー，ラ
ジオビーコン，ハイドロフォン，重錘切り離し装置，重
錘等が搭載されている．耐圧ガラス球は，２個の半球状
の殻を突き合わせて球状の耐圧殻としたもので，自己融
着テープで突き合わせ面をシールしている．耐圧ガラス
球はハードハットと呼ばれる合成樹脂製のカバー内に収
容される．
この耐圧ガラス球は比較的安価であるため，OBS以外
にも多くの海中機器に利用されている．しかし，実用的
最大水深が6,000 mであるため，東北地方太平洋沖地震
を引き起こした日本海溝深部などに，海底地震探査の空
白域が残っていた．
一方，セラミックスは金属と比較して高い一軸圧縮強
度を持つとともに，腐食にも強く，比重も金属と同等程
度であるなど，耐圧容器の素材として必要な特長を兼ね
備えている．Fig. 1は代表的なセラミックスと金属の一
軸圧縮強度と引っ張り強度を比較したものである．この
図に示したように，セラミックスは金属の数倍以上の一
軸圧縮強度を持つ一方，引っ張り強度は圧縮強度の数分
の一以下である．そのため，引っ張り応力や曲げ応力を
低減することができれば，金属に比較して軽量で高強度
の耐圧容器を製作することができる．しかし，通常の耐
圧容器の設計方法では圧縮応力とほぼ等しい大きさの引
っ張り応力が発生する．そのため，セラミックスは耐圧
容器の素材としてあまり利用されてこなかった．
セラミックス耐圧容器の研究はStachiwによって1960
年代に開始された（Stachiw, 2006）．その成果は，セラ
ミックス浮力材（Weston et al. 2005, Stachiw et al., 
2005）や11,000 m級の水中ロボットNereus（Bowen et 
al., 2008）用耐圧容器（McDonald, 2013）に活用されて
いる．一方，国内ではYano et al.（2004, 2005）がセラ
ミックス耐圧球の研究を進めた．Asakawa等（2012）
はこの研究を引継ぎ，17インチの耐圧ガラス球とほぼ同
等の大きさと重量を持ちながら，耐圧が110MPaのセラ
ミックス耐圧球を開発した．
今回報告する超深海型自己浮上式海底地震計（以後，
SDOBSと称す）は，このセラミックス耐圧球を用いた
ものである．セラミックス耐圧球の最大適応水深は
11,000 mであるが，観測が想定される海域の水深が最大
9,000 mなので，トランスポンダ等の最大適応水深は
9,000 mとした．なお，SDOBSの概要はすでに報告して
いる（Maeda et al., 2013）．本報告は，その内容を拡張
したものである．
セラミックスの圧縮強さは，耐圧球を設計する場合の
基礎となる重要なパラメータである．その圧縮強さは，
一般にはJIS R 1608に規定された一軸圧縮試験によって
測定される．筆者らはその試験において，試料と荷重点
の軸合わせ精度を高めることにより，その測定精度が高
まることを見い出した．2-1ではその測定方法と測定結
果を報告する．
セラミックス耐圧球の設計方法については，すでに報
告しているが（Asakawa, 2012），SDOBSを説明する上
で重要な項目であるので，2-2でその概要を紹介する．
トランスポンダは，海底に投下したSDOBS の位置を
計測するのに用いられるとともに，回収時には重錘を切
り離すコマンドを受信するのに用いられる．最大9,000 m
の水深において，高い測位性能とコマンド伝送性能を持
つ必要がある．耐圧容器とともにSDOBSの性能を左右
する重要要素技術である．9,000 mの水深で利用可能な
トランスポンダに関しては，すでに澤ら（2009）がOBS
で用いられている10 ～ 15 kHz帯域を用いたトランスポ
ンダを開発し，水深9,758 mでその応答を確認している．
しかし，深海での測位性能については，まだ報告されて
いない．そこで本研究では，大水深における測位性能を
高めるために，送信音圧を約2.5 dB高めた試作機を製作
し，様々な評価試験を行った．まず，室内でその性能を
確認したのち，平成23年３月に駿河湾沿岸で小型船を用
いて性能評価のための実験を行った．さらに平成24年６
月にJAMSTEC所有の研究調査船「かいれい」を利用し
て，水深3,300 mの海域でトランスポンダの試験を行な
い，良好な結果を得た．3-1.ではその概要を説明し，3-2.
から3-4.ではそれぞれ室内，小型船と「かいれい」によ
る評価結果を報告する．
内蔵の地震計，レコーダなどの機器は，従来使用され
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Fig. 1 Comparison of compressive strength and tensile 
strength of typical ceramics and metals
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てきた既存品を用いた．また，ラジオビーコンとフラッ
シャーも既存品を改造し，その耐圧性能を向上させた．
その機能や形状，重量等には大きな変化がないので，本
報告ではその改造内容や試験結果は割愛する．
これまでに，１台の試作機の他に６台のSDOBSを製
作し，日本海溝と琉球海溝の地震探査に延べ18台運用
し，データ取得に成功した．これまで設置した最大水深
は7,448 mである．トランスポンダは最大直線距離
12,900 mでの応答を確認した．これらの運用の概要を4. 
で報告する．
２．セラミックス耐圧球
2-1．一軸圧縮強度の測定
セラミックスには多くの種類が存在する．本研究で
は，セラミックスの中でも比較的一軸圧縮強度と３点曲
げ強度が高く，密度も低く，かつ直径400 ～ 500 mmの
半球が製造可能な窒化珪素SN-240（京セラ㈱）を素材
として採用した．その主要仕様をTable 1に示す．圧縮
強度はセラミックス耐圧容器の耐圧性能に直接関係する
ものの，その値は未知であったため，筆者らは一軸圧縮
試験を行ない，その一軸圧縮強度を測定した．
Fig. 2はその一軸圧縮試験機の概要を示したものであ
る．試料の形状は，直径５ mm，長さ12.5 mmの円柱と
した．試料を立方体の高張力鋼製アンビルで挟み，
0.5 mm/min の速度で加圧した．これらの試験条件は
JIS R 1608によるものである．上部のアンビルには球と
円柱を介して荷重が加えられる．この球と圧縮装置の接
点，つまり荷重点が試料の中心軸延長線上にないと，試
料の内部に曲げモーメントが発生する．セラミックスの
引っ張り強度は圧縮強度の十分の一程度なので，この曲
げモーメントにより破壊する可能性が生じる．そこで，
筆者らは荷重点と試料の中心軸を一致させるように，
Fig. 2に示す軸合わせ用治具を作成した．半割の軸合わ
せ用治具で試料やアンビルと円柱を挟み込むことで，こ
れらの中心軸を一致させている．目視により軸合わせを
行った場合と軸合わせ用治具を用いた場合の測定結果を
Table 2に示す．また，その一軸圧縮強度の累積分布を
Fig. 3に示す．セラミックスは脆性材料であるため，そ
の強度は確率的な分布をする．サンプル数はそれぞれ10
と９である．軸合わせ用治具を用いることにより，目視
で軸合わせを行った場合と比較して，測定値が約20%高
まった．一軸圧縮強度の測定精度が向上したと言える．
2-2．水中コネクタ貫通孔の設計
OBS用耐圧容器には，水中コネクタ用の貫通孔が開け
られている．これらの水中コネクタは，耐圧容器内部の
電池回路と，耐圧容器の外に固定された重錘切り離し装
置やトランスポンダ用送受波器を接続する．このような
貫通孔の周辺には応力集中が発生することが知られてい
る．たとえば，直交する応力が働く薄い平板に開いた孔
の周辺には，２倍の応力集中が生じる（西田）．この応
力集中を緩和するため，筆者らは貫通孔周辺の補強部の
肉厚を厚くした．
Fig. 4は耐圧球の断面を示したものである．Asakawa 
et al （2012）は有限要素法により応力解析を行い，補強
Fig. 2 Apparatus of the uniaxial compression test and 
the tool for arrangement 
Sample to be tested 
Anvils 
Sphere 
Cylinders 
Jigs for alignment 
Table 1 Principal characteristics of the silicone-nitride 
ceramics SN-240
Item Unit Value
Density kg/m3 3.3x103
Water Absorption % ０
Three-point Bending 
Strength MPa １,020
Youngʼs Modulus GPa 300
Poisson Ratio 0.28 Table 2 Results of the uniaxial compression test
Method Visual Alignment
Alignment 
with a tool
Uniaxial 
Compressive 
Strength （GPa）
2.594 4.137
2.695 3.947
2.771 3.642
2.894 3.428
2.983 3.413
3.028 3.352
3.029 3.642
3.084 3.481
3.184 3.584
3.603
Average 2.986 3.625
Standard Deviation 0.284 0.262
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部の設計方法を示した．Fig. 5は貫通孔と補強部周辺の
応力分布の解析結果の一例で，Fig. 5（a）は最小主応
力の分布を，Fig. 5（b）は最大主応力の分布を示した
ものである．水圧は110 MPaとした．この水圧は，世界
の海洋の最深部であるマリアナ海溝最深部の水深に相当
する．最大主応力の極大値は42 MPaでSN-240の３点曲
げ強度から変換した引っ張り強度726 MPaより十分小さ
い．最小主応力の極大値は貫通孔下部と補強部の付け根
に生じる．補強厚さTiを厚くすると貫通孔下部の応力集
中が緩和されるが，補強部付け根の応力は増大する．補
強厚さToを厚くすると，その逆に貫通孔下部の応力集中
が増大し，補強部の付け根の応力は緩和する．Asakawa 
et al. （2012）はこの貫通孔下部の応力集中と補強部付け
根の応力集中をともに一定の値以下にする設計方法を見
出し，補強部の形状を最適化した．Fig. 4のモデルはこ
のようにして最適化されたものである．その最小主応力
の極大値-1.76 GPaは一軸圧縮試験で測定した一軸圧縮
強さ平均値-3.62 GPaの約1/2 であり，十分な安全率を持
っていると考えられる．なお，球殻内面に生じるフープ
ストレスの理論値は1.56G Paで，一軸圧縮強さの約1/2.3
である．さらに，Asakawa et al. （2012）は外径100 mm
の小型セラミックス耐圧球を制作し，繰り返し加圧試験
や長期加圧試験を含む水圧試験を行い，その設計方法を
検証した．
Table 3（Maeda et al., 2013）は開発したセラミック
ス耐圧球と17インチ耐圧ガラス球の主要緒元を比較した
Table 3 Comparison of the developed ceramic pressure-
tight sphere and a conventional 17 inch glass 
sphere
Item Unit Ceramic Sphere
Glass 
Sphere
Outer Diameter mm 445 432
Inner Diameter mm 426 404
Weight kg 20.4 17.7
Volume litter 46.6 42.2
Fig. 3 Cumulative distribution of uniaxial compressive 
strength of alumina ceramics
Fig. 5（a） Example of contour of the calculated minor 
principal stress.
Fig. 5（b） Example of contour of the calculated major 
principal stress.
Fig. 4 Cross section view of the ceramic pressure-tight 
hemi-sphere 
Ri=213 mm （inner radius of the ceramic hemi-
sphere）, Ro=223 mm （outer radius of the ceramic 
hemi-sphere）, Ti=14.4 mm （thickness of the inner 
reinforcement）, To=17.1 mm （thickness of the 
outer reinforcement）, d1=11.5 mm （diameter of 
the through-hole）, θ1=16° , θ2=26° , θ3=38°
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ものである．17インチ耐圧ガラス球とほぼ同等の外径と
浮力を持っていることが確認できる．
３．トランスポンダ
3-1．トランスポンダの概要
開発したトランスポンダは，海洋研究開発機構所有の
研究調査船で利用できるようにするため，周波数やコマ
ンドフォーマット等は，既存のOBS用トランスポンダと
共通にした．Table 4にその周波数割り当てを示す．コ
マンドは32ビット長のFSK信号で，100 msの間隔で２ 
msのパルスを送信する．従って，信号の長さは3.2秒で
ある．１回の送信動作で，この3.2秒の信号を３回繰り
返して送信する．
既存のOBS用トランスポンダは，独立した耐圧容器に
収容されている．本研究では，トランスポンダの電子回
路をセラミックス耐圧容器内に組み込むことにより，ト
ランスポンダ用耐圧容器を削除し，全体システムを軽量
化し，浮力を増加した．送受波器は，水中コネクタを介
して，セラミックス耐圧容器内の電子回路と接続する．
電子回路と送受波器の写真をFig. 6に示す．
3-2．室内試験による評価
Fig. 7とFig. 8に試作した送受波器の受信感度指向性
（11.5 kHz, 13.0 kHz） と送信音圧の指向性（13.5 kHz）
を示す．いずれも270°～ 360°（０°）～ 90°の範囲で，ほ
ぼフラットな指向性を有している．また，質問信号に対
する最小受信音圧と送信音圧（13.5 kHz）の測定値はそ
れぞれ74.5 dB re µPa（θ=０°） と196.9 dB re µPa at １
m以上（-90° <θ<90°）であった（Table 5）．正面の方
向を０°としている．
Table 4 Frequency assignment of the acoustic 
transponder
Frequency （kHz）
Command （FSK） 10.5, 11.5
Interrogation 13.0
Reply 13.5,14.0,14.5
Table 5 Acoustic pressure of the acoustic transponder
Frequency 
（kHz）
Test Result 
（dB re µPa at １m）
Transmission Level 13.5 196.9　（-90º< θ <90º）
Minimum Receiving 
Level 13.0 74.5　（θ =90º）
Fig. 7 Receiving directivity of the transducer 
Unit:  dB re µPa
Fig. 8 Transmitting directivity of the transducer 
Unit:  dB re µPa at １m
Fig. 6 Photograph of the acoustic transponder
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適応最大水深の拡大に伴い，伝搬距離と伝搬損失が増
大する．必要な最大伝搬距離を，9,000 mの海底に設置
したトランスポンダを俯角60度で測位する場合の直線距
離 に 相 当 す る10,400 mと 仮 定 す る と， 拡 散 損 失 は
20Log10（10,400）=80.3 dBとなる．質問信号周波数13.0 
kHzにおける吸収損失を，後述する方法により，13.1 dB
と仮定すると，全伝搬損失は，93.4 dBとなる．質問信
号に対する最小受信音圧は74.5 dB re μPaなので，母船
から送信する信号の音圧は167.9 dB re μPa at １ m 
（13 kHz）以上が要求される．また，同様な方法で，応
答信号周波数13.5 kHzにおける全伝搬損失を94.3 dBと仮
定する．送信音圧は196.9 dB re μPa at １m（13.5 kHz）
以上なので，母船の最小受信音圧は102.6 dB re μPa程
度以下が必要とされる．実際の運用には，さらにマージ
ンを取る必要がある．
吸収損失に関しては，Francois and Garrison （1982-a, 
1982-b）の式により，次のように求めた．まず，この式
の有効範囲である水深3,500 mまでは水深100 m毎に吸収
損失を求め，数値積分を行った．水深3,500 m以深は水
深3,500 mでの吸収損失で代表した．なお，3,500 m以上
の水深では，吸収損失はさらに小さくなるものと考えら
れる．その他のパラメータは，ph：８，塩：35 ppt，水
温：４℃とした．水温が大きい範囲では，吸収損失はさ
らに小さくなる．
3-3．小型船による沿岸実験での評価
このトランスポンダの性能を評価するために，まず小
型船により沿岸で予備的な試験を行ない，その後
JAMSTEC の海洋調査船「かいれい」により大水深で
の試験を行った．
Fig. 9は沿岸における試験の概要を示したものであ
る．トランスポンダは，セラミックス耐圧球に組み込
み，水深約100 mの海底に設置した．母船は水平方向に
移動して，船底から下げたコマンダの送受波器より測位
用の質問信号と重錘切り離し用コマンドを送信し，その
応答の有無を確認した．コマンダは，コマンドと質問信
号の送信機能とコマンドに対する返答の受信機能を持っ
ている．また，質問信号に対する応答から，トランスポ
ンダとコマンダの送受波器間の距離を計測し表示するこ
とができる．トランスポンダの方位を検知する機能はな
い．Table 6に距離の計測結果と重錘切り離しコマンド
への応答状況を示す．トランスポンダの応答周波数は
13.5 kHzに設定した．重視切り離しコマンドは9,000 m
まで，測位用質問信号に対しては10,000 mまで送受が可
能であることが確認できた．試験した水深が100 mと浅
いため，水平方向の伝搬であること，水面と海底間のマ
ルチパスの影響が考えられること，雑音の影響が深海よ
り大きいこと，コマンダの性能も影響することから，実
際の利用状況とは条件が異なる実験ではある．しかし，
基本的な性能を確認することができ，次節の「かいれ
い」による試験の準備が整った．
3-4．「かいれい」による大水深での評価
平成24年６月にJAMSTEC 所有の研究調査船「かい
れい」を利用して，水深3,300 mの海域でトランスポン
ダの試験を行った．実験ではトランスポンダをセラミッ
クス耐圧球に組み込み，母船のウインチを使って水深
2,966 mまで吊りおろし，コマンドへの応答確認や受信
Transponder and 
ceramic pressure-�ght 
sphere 
Buoy 
Transducer 
100 m 
Fig. 9 Shore-test scheme of the acoustic transponder 
using a small boat
Table 6 Results of shore-test of the acoustic 
transponder
Horizontal 
Distance （m）
Measured Slant 
Distance （m）
Response against 
Command
6,000 5,983
5,995
6,036
Good
7,000 6,926
6,976
6,982
No Response
7,033
7,085
Good
8,000 7,932
7,979
7,988
Good
9,000 8,958
8,963
No Response
8,989
9,077
Good
10,000 9,972
No Response
No Response
9,993
No Response
11,000 No Response No Response
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信号のS/N等の測定等を行った．Fig. 10は「かいれい」
から吊り下ろす時のセラミックス耐圧球とトランスポン
ダの写真である．試験は水深6,000 m以上の海域で計画
したが，海象条件が悪かったため，水深3,300 mの海域
で実施した．
まず，質問信号音圧のマージンについて報告する．ト
ランスポンダの水深は2,966 mとし，母船から送信した
測位用の質問信号に対する応答を確認した．質問信号の
送信音圧は，相対的に０ dBから30 dBまで６dB間隔で
変えることができるので，その送信音圧を変えてマージ
ンを評価した．試験の結果，最小の送信音圧でも応答が
あることが確認された．すなわち質問信号の送信に関し
ては，30 dB以上のマージンがある．伝搬距離を10,400 
mとした場合，拡散損失と吸収損失がそれぞれ10.9 dB
と9.0 dBの計19.9 dBの損失増加が加わる．確認されたマ
ージンはこの値以上である．なお，3,000 m以深の吸収
損失は1.21 dB/kmと仮定した．この値は，周波数：
13.0kHz，水深：3,000 m，pH：８，水温：４℃，塩分：
35 pptとしてFrancois and Garrisonの式により求めたも
のである．
また，「かいれい」の質問信号の最大送信音圧は，前
述した室内試験から推定された必要とされる送信音圧
167.9 dB re μPa at １ mを約30 dB上回る．
次に，切り離しコマンドとactive/inactive コマンド
を母船から送信し，その応答を確認した．その結果，
Table 7に示すように，水深2,449 mにおいて，相対的送
信音圧０ dBで応答があった．相対的送信音圧の最大値
は30 dBであるので，水深2,449 mにおいては，30 dB以
上のマージンがあるものと推定できる．質問信号の場合
と同様に，このマージンは，伝搬距離が10,400 mに増加
した場合の伝搬損失の増加より大きい．
しかし，水深を2,966 mにすると，相対的送信音圧
+18 dB未満では応答が確認できなかった．このように
わずかな深度の増加で必要な送信音圧が増加する原因と
して，海底からの反射の影響と，近くに存在する海山か
らの反射の影響が考えられる．Fig. 11に示すように，
実験海域のそばには水深2,800 m前後の海山が存在する．
コマンドは信号長が3.2秒と長いため，周囲の海山から
の反射波の影響を受けることが考えられる．
最後に，母船で受信した応答信号の波形の一例をFig. 
12に示す．トランスポンダの応答周波数は13.5 kHzに設
定した．トランスポンダの水深は，2,966 mであった．
信 号 は， デ ィ ジ タ ル レ コ ー ダ（NF: EZ7510, 100 
kSamples/s, 16 bits）を用い記録した．
Fig. 10 Photograph of the acoustic transponder and 
the ceramic pressure-tight sphere being hung 
from KAIREI
Table 7 Response against acoustic command
Water 
Depth
（m）
Relative 
Transmission 
Level
dB
Response Command Type
2966 +6 No Response INACTIVATE
2966 +12 No Response INACTIVATE
2966 +18 No Response INACTIVATE
2966 +18 No Response INACTIVATE
2966 +18 No Response RELEASE
2966 +24 Good RELEASE
2966 +1 No Response RELEASE
2966 +24 No Response RELEASE
2966 +30 No Response RELEASE
2966 +24 Good RELEASE
2966 +24 Good ACTIVATE
2966 +18 Good RELEASE
2966 +12 No Response ACTIVATE
2763 +18 Good ACTIVATE
2723 +12 No Response ACTIVATE
2681 +12 Good ACTIVATE
2611 +6 Good ACTIVATE
2513 +0 No Response ACTIVATE
2449 +0 Good ACTIVATE
2370 +0 Good INACTIVATE
2290 +0 Good ACTIVATE
Command Type 
INACTIVATE： トランスポンダをスリープ状態に
する
ACTIVATE： トランスポンダをスリープ状態から
起動する
RELEASE：重錘を切り離す
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この受信信号のS/Nは31.8 dBで，ノイズの周波数帯
域は13 ～ 18 kHzである．この信号をモニタしたポイン
トのさらに後段に通過帯域幅500 Hzの狭帯域フィルタ
が挿入されているので，さらに10 dB程度S/Nが改善さ
れ，42 dB程度のS/Nが見込まれる．伝搬距離を10,400 
mとした場合には，９ dBの吸収損失増加と11 dBの拡散
損失増加の合計20 dBの伝搬損失増加が見込まれる．こ
の損失増加分を差し引いて，22 dB程度のS/Nが得られ
るものと推定できる．S/Nの観点からは，十分な伝送能
力があると言える．
母船での受信信号のノイズレベルは海象条件や周囲の
海底地形にも依存するので，この試験結果だけから測位
可能な最大伝搬距離を推定することは難しい．しかし，
後述するように条件が良い場合，「かいれい」により最
大直線距離12,900 mで質問信号に対する応答を確認して
いる．
４．運用状況
完成したセラミックス耐圧球とSDOBSの写真をFig. 
13 に示す．2012年12月（Obana et al.）と2013年１月に
は「かいれい」による調査航海KY12-20とKY13-01にお
いて開発したSDOBSによる海底地震探査を初めて行っ
た．約6,300 m ～ 7,450 mの日本海溝軸にのべ７台設置
し（Fig. 14の赤丸），良好なデータを取得した．また，
2013年８月と11月には日本海溝と南西諸島海域において
それぞれSDOBS６台（Fig. 14の白丸）と５台を使用し
た調査を行なった．
Fig. 15は海底に設置したSDOBS の測位点と測位時の
「かいれい」の位置関係を示した一例である．水深は
7,320 mである．「かいれい」はSDOBSに北西方向から
Fig. 11 Bathymetric map of the transponder test site
（a） Ceramic housing （b） Instruments mounted in the 
ceramic housing
Fig. 13 Photograph of the SDOBS
（c） Whole device
Fig. 12 Example of the received acoustic signal
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接近し，直上を通り過ぎたところでSDOBSが浮上を開
始している．図のSDOBS は浮上を開始するまでの測位
点をプロットしたものである．測位点の水平面内のばら
つきの標準偏差は58.9 mであった．なお，平均位置から
の距離が標準偏差の２倍を超す３点（図中の白抜き丸）
を除いた場合（図中の赤丸）の標準偏差42.5 mである．
この値は水深の0.6%に相当する．
Table 8は「かいれい」の調査航海KY12-20とKY13-01
において質問信号に対してトランスポンダが応答した最
大直線距離を示したものである．応答する距離は付近の
海底地形や海象条件に依存するが，最大で12,900 mの距
離から応答することが確認された．これまで設置した最
大水深は7,448 mであるが，水深9,000 mでも十分適応す
ることが可能と考えている．
下降速度，浮上速度はそれぞれ80, 57 m/min程度であ
り，従来のOBSとほぼ同じ結果となった．
回収後のセラミック球には，耐圧ガラス球で良く見ら
れるすり合わせ面の欠けや剥離等の損傷は一切見当たら
ず，高い信頼性を持つことが確認された．なお，セラミ
ックス耐圧容器の水圧試験（最大で110 MPa）でも，す
り合わせ面の欠けや剥離等の損傷は発生していない．
５．おわりに
海底の地殻構造探査や地震活動の調査に多くのOBS
が利用されている．しかし，耐圧容器として使用されて
いる耐圧ガラス球の実用的最大利用水深が6,000 mであ
るため，日本海溝深部などに観測の空白域があった．一
方，セラミックスは，耐圧容器の素材として重要な高い
圧縮強度と耐食性を持っているが，引っ張り強度が圧縮
強度の十分の一程度であるため，耐圧容器の素材として
あまり利用されてこなかった．そこで筆者らは，セラミ
ックス耐圧球を用いたSDOBSを開発した．
本報告では，まず，セラミックス耐圧球の設計に必要
なパラメータである一軸圧縮強度の測定方法について，
軸合わせ用治具を用いることにより測定精度が20%程度
向上することを示した．さらに，セラミックス耐圧容器
設計方法の概要を紹介した．トランスポンダに関して
は，深海での測位性能を高めるため，既存トランスポン
ダの送信音圧を高め，室内試験や沿岸試験，海洋試験に
より，その性能を確認した．コマンドや質問信号，応答
信号の音圧と受信信号のS/Nに関しては，10,400 mの伝
搬に対して，十分なマージンを持っていると考えられ
る．しかし，小型船と「かいれい」での実験結果が示唆
するように，コマンドに関しては，信号長が数秒以上と
長いため，海象や周囲の海底からの反射波の影響を受け
る可能性が考えられる．この点は，今後の課題して残さ
れている．
これまでに，１台の試作機を含めて７台のSDOBSを
製作し，日本海溝（３航海）と南西諸島海域（１航海）
の地震探査に延べ18台運用し，データ取得に成功した．
Table 8 Deployment site depth and Maximum slant 
range when responding to interrogation
Site Depth 
（m）
Maximum slant range when 
responding to interrogation （m）
38 7,320 11,000
39 6,739 12,900
40 6,320 9,500
JMT22 6,725 9,100
JMT23 6,816 8,280
JF1 6,925 7,533
JF2 7,448 9,700
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Fig. 14 Observation site using SDOBSes
South sites: Dec. 2012 and Jun. 2013 （red circles）
North site: Aug. 2013 （white circles）
Fig. 15 Variation of the located SDOBS and the ship’s 
trail
Crosses:  ship’s trail
Red and black circles: location of the SDOBS
Blue circle:  2σ （σ=43 m）
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これまでに設置された最大水深は7,448 mである．トラ
ンスポンダについては，最大で12,900 mの距離から応答
することが確認された．水圧試験や実際の海底での観測
において，セラミック球には耐圧ガラス球で良く見られ
るすり合わせ面の欠けや剥離等の損傷は一切見当たら
ず，高い信頼性を持つことが確認された．
開発したSDOBSにより，地震探査の空白域をほぼ解
消することができるようになった．今後は，Shimizu et 
al.が開発した小型OBSの技術を組み込むことにより，小
型軽量化することができる．
セラミックスは球型耐圧容器だけでなく，円筒あるい
は俵型の耐圧容器にも利用することができる．筆者らも
セラミックス円筒と金属製半球蓋を組み合わせた簡易な
構造を持つ耐圧容器を提案し，基礎的な研究を進めてい
る（Asakawa et al., 2013）．今後さらにセラミックス円
筒を用いた耐圧容器の開発を進め，実用化したいと考え
ている．
セラミックスの圧縮破壊のメカニズムや確率分布，信
頼性の評価方法については，まだ十分に解明されている
とは言い難い．今回は，セラミックスの一軸圧縮試験に
おいて，軸合わせの精度を高めることにより，測定精度
が向上することを報告した．測定精度をさらに高めると
ともに，その破壊メカニズムと破壊確率分布を明らかに
することにより，設計基準と信頼性をより明確にするこ
とができると考えられる．今後も，セラミックスの破壊
について，基礎的な研究を進める予定である．
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アブストラクト
9,000 mの水深で利用可能な超深海型自己浮上式海底地震計を開発した．従来の自己浮上式海底
地震計の最大適用水深は6,000 mだったので，東北地方太平洋沖地震を引き起こした日本海溝深部
などに，海底地震探査の空白域が存在していた．セラミックス耐圧球を用いることにより，サイズ，
重量，浮力は従来のガラス耐圧球を用いた海底地震計とほぼ同じで最大水深が9,000 mの自己浮上
式海底地震計を実現することができた．超深海型自己浮上式海底地震計開発のキーデバイスの一つ
であるトランスポンダに関しては，既存トランスポンダをベースに，その測位精度を高めるように
送波音圧を大きくした．本報告では海洋におけるその評価試験の結果を報告する．内蔵の地震計，
レコーダなどの機器は，従来使用されてきた既存品を用いた．また，耐圧性能を決定する重要なパ
ラメータの一つである一軸圧縮強度の測定精度を改善することができたので，報告する．これまで
に，７台の超深海型自己浮上式海底地震計を製作し，日本海溝と琉球海溝の地震探査に延べ18台運
用し，データ取得に成功している．
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